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T此ol试剂质检报告单

请检编号 2022① 924 请检日期 zO”。⒆。29|请 检 人 |  李春
生产日期 2022。 09.29 抽检比例 I/1000 |产 品序号 | ssmOo5
产品批号 20220924 产品名称 T此ol试剂

填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打“
V’
’表示产品符合要求,打“×”表示产品不符合要

求,如果不符合要求,在备注中注明不符合顼的详细内容。

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

RNA OD260 3.320 3.888 3.211 3.994

RNA OD2so I。771 2.084 1.716 2.142

RNA OD230 2.130 2.190 2.057 2.322

oD2sO/oD230 1.55 1.78 1.56 l。72

oD260/oD2:0 1.87 1.87 1.87 l。 86

RNA浓度 (ng/lll) 132.7971 155.5331 128.4572 159.7441
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备注

1
2 本批次共生产 50盒,随机抽取一盒送检。

RNA用 100nl RNaseˉFree Water洗脱 。
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质检员:钟豇鹂

审核意见
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TrizoI试剂检验方法
一、  目的

通过 T盹ol试剂对检测样本的分离纯化,以及对获得的RNA的各项指标的测试,判断
送检的产品是否符合质量要求。
二、  材料、试剂及仪器
1. 材料:送检 Trizol试剂、对照其他批次的试剂、1.5ml离心管若干 (RNase Free),新

鲜培养的细菌。
2.   16sr文 追月寻引 物  (27F:AGAGπTGATcMrGGCTcAGn4呢 R:GGYTAcCΠGTTAcGAcTT)
3. 仪器:超微量分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、合式离心机、水浴锅。
三、  RNA纯 化操作步骤

挑取枯草杆菌单菌落至50mlLB培养基中37℃过夜培养,按每管2ml菌液收集到 1.5ml
勘 b管 (RNase Free)中 ,共 3管。每勖 口

哭 "藉弑 :飞丨戆 Ⅰ坪紧 萼跏 扳 馏望
粽 贺羿黻    :1甚 搭 %u的 量,tL4管。按照说明书中的操作翔
用送检Ⅲ zol试剂和其他批次的 TⅡzol试剂同步平行各自抽提 2管细菌中的RNA。 最终RNA
用 100″ RNase~Free Water洗脱。
四、  纯化的 RNA的纯度检测步骤

在超微量分光光度计上用 RNase-Free Water调 零,取 2Itl洗脱的 RNA检测,记录各个
波长的吸光度。

五、 RT~PcR检测步骤
⒈

 霹

管各

鹜~钾生帑璧蛋嫉璀兔 箩僖?gen cDNA第
一链合成试剂盒 说 明书操 作获得 cDNA。

∶蚤墓s蒉哥弦嚣
蓓矍毙趸鳖:。丿F性对照

,盖上管盖。然
lmin;stage2:PCR反应(Reps:40)9s℃ ss,
) 15s, 6o132os, 9513 15s。

的 CT值。        ^

分析蘑掌

琼猡糖凝胶上 ,按下表
?次

加入细菌总 RNA,电泳结束后在紫外灯下观察并记录

电泳加样顺序 :

邮编:31oo30电 话:∞z1-叩 3B1295传真:Os71-873B12gz

质量要求与判断硒
试剂盒外观必须无破损、污渍:怵剂盒组成必须与说明书对应一致:试剂盒标签内容必
须与送检单相符。

z⒛ 数值必须在 2。 o±o.15范围内。
23。 数值必须≥1.5。

6.送检试剂盒与村照试剂盒测得的各项蘑髻苔鳖罾梦絮藁彗J钅卜

渍 鞫 正常。

搓誊赁多王矍鑫簋雇嚣譬瞿蜊
产品。
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对照

1

对照

2
RNA/pCR产物 5ul 5ul 5ul 5ul 5ul

6× LoaⅡng BufFcr 1ul Iul 1ul 1ul
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