
黛mε鼓n 杭 州 新 景 生 物 试 剂 开 发 有 限 公 司

地址:浙江省杭州市西湖科技经济网西园一路 8弓 亻幢 5Γ

邮编:31θα《)电话:0571-叩腿I295传 真:θ571丬7381⒛ 7

鼠源性 DNA荧光 PCR检测试剂盒质检报告单
XJˉQR-016

请检编号 20240547 请检 日期 2024。 05.30 请 检 人 黄芳

生产日期 2024。05.30 抽检比例 1'1000 产品序号 7810050

产品批号 20240547 产品名称 鼠源性 DⅡA荧光 PCR检测试剂盒

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

试剂盒外观

与组成
V V V V

荧光 PCR检测 V V √ V

备注 本批次随机抽取-盒送检。
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鼠源性 DNA荧光∷Pcn检测试剂盒质检方法

一、  目的

通过鼠源性 DNA荧光 PCR检测试剂盒对不同浓度梯度的 DNA进行荧光 PCR测试,判断
送检的产品是否符合质量要求 :

二、  材料、试剂及仪器

1.材料:送检鼠源性 DNA荧光 PCR检测试剂盒、对照其他批次的鼠源性 DNA荧光 PCR检
测试剂盒、鼠肉基因组 DNA、 八联排管。

2.仪器:移液器、台式离心机、荧光定量 PCR仪 (ABl PRlsM。 乃0o sequence DeteCtion system)。

三、  荧光 PcR操作步骤

1、 取 5凵 鼠肉基因组 DNA(1o ng/Pl),加 入 钙 凵Buffer TE混 合均匀,稀释 10倍 ,然后再
以相同的方法继续稀释成 】o2倍、1o3倍、1o4倍 ,取稀释 lO倍、1o2倍、1o3倍 、1o4倍
的液体作为模板。(冻融过的低浓度模板会增大 α值,所以每次检验都必须从初始浓度
重新稀释 )

2、 将送检和对照鼠源性 DNA荧光 PCR检测试剂盒各试剂组分置子冰上,按说明书配制反应
体系并分装至八连管中。依次在反应混合液中平行加入 5IIl不 同浓度梯度的鼠肉基因组
DNA模板,盖上管盖 ,“ 短暂离心。然后放置于 ABl PR⒖ M。7sO0荧光 PCR仪 中进行荧光
PCR反应。实验参数如下 :

stage1:预 变性(Reps:1)
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stage2: PCR ￡乏讵立(Reps: 4o)
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扩增完球后,观察并记录各曲线的σ值。

四、  质量要求与判断方法:i

1,试剂盒外观必须无破损、污渍:试剂盒组成必须与说明书对应一致;试剂盒标签内容必
须与送捡单相符。   ‘

2.用送检鼠源性 DNA荧光 PCR检测试裥盒进行的 qPCR扩 增曲线正常,相邻浓度梯度 CT
值相差 3.3左 右。       i
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